法務部矯正署雲林第二監獄-牙科診療椅規格書    (第二次公告)
1、 廠商應檢附產品型錄、說明單或其他類此文件資料。
2、 治療椅子定位裝置須具VR(電位差)裝置，至少達3組記憶位置設定。

3、 治療椅枕頭、靠背、扶手座及腳踏板須為鋁合金鑄造一體成型。

4、 治療椅座椅須具升降作用。

5、 治療椅上升下降及靠背上升下降須使用油壓系統。

6、 治療椅靠背上升下降可調整升降速度。

7、 治療椅頭燈須有感應式開關，免碰觸下可開啟及關閉。

8、 牙科治療用手機，第一支手機在使用時，其他的高速手機或慢速手機可以拿起來整理準備, 不會誤啟動作，不影響第一支手機使用。

9、 助手架須隨椅面升降。

10、治療椅枕頭須為雙關節裝置，可調整角度。

11、治療椅須有扶手裝置。

12、推車式治療托盤1組。
13、瓷器痰盂須有倒凹設計，且連同助手側工具架含跳線箱部，可向外側推開 
    約90度。

14、腳踏手機控制開關須為2個，一邊為輸氣開關，一邊為氣、水共同輸出開

    關。

15、椅子腳控開關須可控制座椅上下移動作用。

16、診療手機採推車式，桌面須大於40×25公分
17.配件：
（1）氣動式強力吸唾器一組，可手動調整吸引流量。

（2）水壓式吸唾器一組，可手動調整流量。

（3）全口片用薄型看片燈一組。

（4）三用(水、氣、霧) 噴鎗共2支、三用噴鎗頭30支。
（5）漱口杯溫水裝置。

（6）內建磁伸式洗牙機。

（7）EX203慢速磨牙機1組、VIPII高速磨牙機10支。
（8）ART洗牙機、ART洗牙機頭20支、快接4孔接頭2顆。
（9）紅外線給水器、醫師椅及助理椅各1台。
備註：
1. 投標廠商需提供衛生署醫療器材查驗登記資料。
2. 驗收交貨時，得標廠商需檢附保固書及產品之國外原廠進口證明文件或國內原廠出廠證明，以供查閱。






